
 
 
 
Juin 2020 

 
 

Objet : Pénurie d’alcool isopropylique/éthylique  
 
Cher client d’Olympus, 

 
La présente lettre répond à votre demande de renseignements concernant une pénurie d’alcool 
isopropylique/éthylique à 70 %, produit mentionné dans les instructions d’utilisation applicables de vos 
produits Olympus. 

 
Olympus sait qu’il y a une pénurie croissante d’alcool isopropylique (isopropanol) et éthylique, 
vraisemblablement occasionnée par l’arrivée de la COVID-19 au Canada. 

 
Olympus a été informée que certains établissements pallient cette situation en diluant de l’alcool 
isopropylique ou éthylique à concentration supérieure avec de l’eau stérile ou distillée de manière à 
obtenir une solution dont la concentration est équivalente à 70 % d’alcool. 

 
Veuillez prendre note qu’Olympus n’a réalisé aucun test sur l’effet que peut avoir l’alcool dilué, parfumé 
ou teinté sur l’efficacité du processus de retraitement des endoscopes. 

 
Ainsi, Olympus vous recommande de consulter les responsables de la prévention des infections de votre 
établissement pour évaluer les effets de tout changement que vous prévoyez appliquer à vos processus ou 
contrôles liés au retraitement endoscopique, et ce, avant de les mettre en place. 

 
Pour toute autre question, veuillez contacter le centre d’assistance technique d’Olympus au 
1 800 387-0437. 

 
Merci pour votre attention. 
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